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S P I S treSci 

1 Wyglgd zawngtrzny przyrz^du .. . . * 

2 Przaznoczenia przyrzedu 

. 3 • i*p63QztnU \ * ■ - 

4 Dane techniczna przyrzpdu / 

8 dzutfcuiia, i paurta^dw 

% 

/ 8 1 Zasada dztalanla 

8 2 Opie podatawowago achanatu alaktrycznago 

, <• 

821 Wzmocniacz . 

822 Licznik 

,82 3 Uklad podatawowy czaau 

824 Uklad atarowania 

8 3 Konatrukcje , . 

6 Ogdlna wytyczna eksploatacll 4 bazpiaczeriatwe 
obalugl . " v " < •• 

6 1 Ogdlna wakazdwkl ekaploatacyjna 

6 2 fiieffUif ix, obiCu^i 

i ' . i * , 

7 prit#l(%dio dc puc-jt. • 

8'. '.Otuiw^v pityWfdic 

4* * * 

8 1 Przygotowania do ponierdw 

8 2 Kontrola dokladnoaci 

„8 3 Dokonywania pomierdw 

831 Pooler cz$atotl iwoaci z autonatycznym wyboraa 
zakraau 

832 Pomiar eztatotl lwoaci z rgcznyn wyboraa 
zakraau 

i'i - • * * , - . 

8 3 3 V/apdlpraca z urz^dzeftiem raiaatrujfcym 

9 • Koneerwacja 

10 Opia charakteryatycznych uazkodzari 1 natod icb el- 

. lminacjl _ 

11 Sprawdzenle atanu technicznego 

12 1 transport 

* f ■ • » 

v 12 1 ; 

i‘ *■ 

12 2 Transport 

13 V/ykaz eleeentdw konatrukcyjnycb 

14 Schematy 

Czfatoiciomierz eutor.atyczny typ PFL-*30 

-schentat ideowy * SM— 6R43-4P6 
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Ulcznlk 

Ukitd podetmvy crasu 
Czfstoiclonierr nutowstyczny 
typ PPL-30 
- achemat monteiowy 



SC-5043-483 
SC— 5843-484 
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Rola orgenpw aterowenia praca przyrr^du prredatawionych 

na rye 2 ' 

1 SIeC - klawlaz wl'cznlka naplaela aieciowego, klawlaz 
wcianlgty - wlpczona nepiaci© alaclowa , klawlaz r/ycianiaty- 
wylgczona naplaela eleclowo 

2 10 Hz - io MHz* 1 na - 100 a - prz®>$cznlk klatvlazowy 
wapdlzaletny eluigcy do: 

- wyboru czaeu otwarcia braski przy pomiarze cz?atotllr/oaol 
/ klawlez przelacznika 4 wycianiaty/ 

- wyboru czaetotliwotcl wzorcowaj # kt< 5 ra zlicza licznlk przy 
taatowanlu przyrzpdu Alawitz przelacznika 4 wcianiaty/ 

3 AUT • przelpcznlk aluipcy do wyblerania r^cznego lub 
eut ocr.atycznego przelaczania zakreau poriarowego p^zyrygdu 
Przelfcznlk tan Jaat wapdlzeleiny z prza^acznikier 2 
klawlaz wclanif ty - przyrz^d ear; autcflatycznie r;ybl*»r« 

■ wlaSciryy zakraa ponlarowy /przelpcznik 
4 w pozycjl wciinlgtaj/ tak by rypalnle- 
nie pola odezytowegc nleacllo si? w 
przadziale CP 030 - 22999 
j ..Wcianiacia klawiaza A*?T powoduje tata- 
wlanla przalaeznikdw 2 rr pozycjl wycl- 
• anlataj 

klawlaz wycianiaty « so ±a on znalaic ala w pozycjl wycisnia- 

taj dopiero po wciani?cj.u jadnago z j 

klawlazy przalfcznlka 2 °ozycJa wyclanlfta 
klawlaza 3 lnformuje,±a zakraay pom i a row# 
naleZy zmleniai rgcznie poalugujpc ala 
przalacznikiara 2 

* Control a/poniar - przalacznlk dr/uatanowy niezalainy a lunacy 

do uatawlania funkcjl przyrzgdu 
klawlaz wcianlgty - kontrola,licznik zllcza impulay o czgato- 

tliwo$cl wzorcowej w tak dobranym odclnku 
czaeu Zeby uzyskad wypelnieni© pola odczy- 
towago 10000 Wybdr czaatotl lwoaci wzorco- 
waj 1 czesu otwarcia brenki dokonuja ala 
racznle przelgcznikiec. 2 Przy kontroli 
przelgcznik 3 znejduje ala w pozycjl 
wyclanlatoj 

klawlaz wyclanlaty — pomiar Przyrzpd r.ierzy czactotliwoftc 

• * , * 

naplacla dpprowadzonago do gnlazda 
Wajlciowacjo 5 Zakrae pomlarowy note 

ft 
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l '* J » • • 

bycwybiereny automatycznie gdy wcie- 
» ni?ty jest klewlsz 3 Mo±na wybrac 
r^cznie zakres pomierowy wciakaj$c 
Jeden z klawiazy przei$cznika 2 

6 WBD&CIE - gniazdo BNC - siuiy do przyleczanla kabla doprowa— 
dz* 3 QC 0 QO napiecie ,kt6rego cz? atotliwoai chcemy zmierzyc 

6 Kp^-Swiecenie tvakalnlka oznacza otwarcle brankl 

7 Swlecenle wakalnika informujo.ie neat*pilo przepeinienia 

licznlka Wynik pomiaru nio mo±a by<J odczytany wprost z pola 
odczytowego 1 wakeinlka Jednoatek 

8 Zee p 61 wakainlkdw cyfrowych wyswletlajQcych wynik poniaru 
lub taatu kontrolnego 

9 kHz, Hz - Swiacenie wakaZnika obok Jadnago z napisdw inforaujn 

o jadnoetce wyniku wyswiatlenego na poiu wakeZnikdw cyfrowych 8 

10 WY 10 MHz - Gniazdo BUC,do ktdrego dopror/adzona Jaat naplecla 
z wzorcowego genera t ora wewnetrznego 10 MHz Napltcia to 'jaat 
fala proatokatna o pozlonach noplacla atandardu TTL 

• 9 

11 WY START ORUKARKI — Gniazdo BNC, do ktdrego doprowadzona aa 
ea impulay infornacyjna o zakofazenlu oyklu poaiarowago 
/standard TTL/ Stan logiczny "0" informu Je,t<3 ooZna korzyata£ 
z informecjl o wyniku pcmiaru Stan logiczny “1" informuje, 

Za aktualnia trwa poiniar Wakainik cyfrowy wyawla;la wynik 
z poprzadniago poaiaru 



12 WE - Gniazdo BNC, do ktdrego doprowadza ai? inpulay inicjujoce 
cykl pomiarowy Impulay aterujaca powinny raiec pozlony w 
atandardzle TTL Przyrzad Jaat atarowany lnpulaaai podewanyai 
na gniazdo wtedy gdy klawiaz przel*cznika Jaat wcianiaty ‘ 
/pozycja ZEVYN/ Uruchomiania cyklu poaiarowago dokonuja zbocza 
iapulsu /przejicie "1“ - "0" / pod warunkiaa, ±a ujawni ala 



[ 
k 

14 oprawke wktodki topikowoj eparaturowej 

15 Gniazdo 25 kontaktowe Na gniazdo wyprowadzona Jaat informa- 
cja o wartolci wyniku pomiaru /pipe cyfr rdwnolegle w kodzla 
dwdjkowo-dziaaiatnym 0C0/,o pozycji kropki dzieaiftnaj 



ono po zakoriczeniu poprzadniago cyklu pomlarowego • 

/*rr J Gniazdo laborotoryjne przylaczone domaay elektryeznej 
prS^rzadu 



r 7* f -T- 'rj *> 

• - 5 • - v n 

•% 
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Aod 1 2 3f^ KR1 zaigczone - to zeatyk A w stanie"l' , ,n «* stanie 
*0"; KR2 zalaczone - to zeatyk Q w 9tcnie "i",A w atenie "0": 
Brak kropkl -zestyk Aw atenie *0",3 w v atanle “C V. jednoatce 
’ Hz ” 2e8t Y k C w stanle "l"* kHz - zeotyk C w atania *CVora 2 
zalatnleniu przepelnlenia /zestyk C w atanle "l*/ 

16 STEROWANIE BRAMKI . Prze*$cznik eiuZgcy do wyborn rodzcju 
aterowanla rozpoczacien cyklu pomiarowego 

kltwiaz w pozycjl ZEWM /wcUnigty / - przej*cie ze stanu "1" 
na *0* powoduje uruchonienia poniaru 

klawiaz w pozycjl WEIYN /wyclinlgty / - uruchomienie kolejnago 
poniaru odbywa aig autonatycznie Odatgp oigdzy kolejnymi pornia- 
raoi wynoal 0,5 a 

17 Sznur aieclowy 



.2 Przeznaczenie przyrzgdu ■ 

Czgatofcionlerz autonatyczny typ PFL-30 jaat przyrzgde* 
leboratoryjnym przazneczonym do cyfrowago poniaru wartofcl 
czgatotliwoaci naplgciowych przebiegdw ainuaoldelnych 
Zakrea niarzonych czgatotliwoaci zawlara ala od 1H* • so MHz 
przy czuloaci naplaclowaj wyjacia wynoezgcej 50 nV Przyrzgd 
unofllwia praca z rfcznyn lub autonatyczny* wyboran znkraau 
Przyrzfd poalada gniazdo do rdwnolagiago przakazywania infor- 4 
nocji o wartodcl znlarzonaj czgetot 1 lwofcl 

1 3 'tyr-s&dmii 



°° czaatoaclonlarza autonatycznago typ PFL-30 Jako wypoaaianla 
dodetkowedoigczone aft 

- kabal poipczanlowy koncantryczny z wtykanl BMC na obu 

koricoch 

- wtyk 25 kontaktowy "Eltra" typ 871 025 

- wkladka topikowa aparatowa typ WTAT 0,315A 

- wkladka topikowa aparatowa typ WTAT 0,63A 

4 2222_I2£t)2i£22£ £ r *^r*jdu 

A 1 Zakre8 czaatotliwoacl mierzonej IHy . 50f*Hz 

4 2 Pojennoac llcznlka i 0 f - 1 / p i cyfr/ 

4 3 Haplgcle wej^ciowa einuooldalno j.in 50n*' 

n »X 50**/ 9 




•• i 



- 9 - 



1 Miv / 30 pF 
100 kf / 30 pF 

10 MHz 

*5, 10~ 8 /dob? 



4 Impedencja wejsciowo 
die napiecle wajicioyego 

. U weJ^0,2V 

die naplfcla we jsclowego 
U wej > 0,2V 

5 Wawn?trzny -oacylator kwercowy 

cz?stotliv/oacl , . 

etobilnosc czeatotl iwoscl 
zmiana cz?stotliv/csci przy 
znlanle teraperetury otoczenia 
w zekresie +5°C *• *40°C 

4 6 Uchyb pomiaru 

przy automatycznym v/yborze 

podzakresu uchyb oacylatora ^1 na 

najntniej znaczgcej dekadzle 

a»8 

przy r?'cznyn wyborze podzakresu uchyb oacylatora ♦2n»10 

Fjpl 1 n ® ostatnlm mlejecu 
n-lloai cyfr przepainienia 
F x -cz?atotltwos6 mlarzona 
w Hz 



5,10 



.-5 



’ 



Inicjacja 1 powtarzanle pomiaruj 

• \ 

autoratyczna - przelggznik 15 w pozycji WEWN Odetfp »l?dzy 

kolejnynl pomlaraml wynoal okolo 0,5 • " 

lnpulsami podawanynl na gnlazdo 12 - przalQCznlk 15 w pozy- 
cji ZEWN Pooler irvlcjowany Jest vr Donenola 
zraiany z "1“ na “0" Xmpuley wg atandardu 
TTL 



4 b 

A 9 

(' ■ 

► 

i" • 



Wybleranie podzekreedw : eutomatyezne lub rgczne 

R6wnolegie przekatywonlc informacjl pomlarowaj 
V/azystkie sygnely wg atandardu TTL 0bcl?lalnoa6 wyjac 
- Nout ■ 5 

Przeayianle lnfornacjii 

4 9 2 Stan llcznika /gnlazdo 15/ 

Pifc cyfr rdwnolegle w kodzla dwdjkowo - dziesiptnym 
OCO /0-4-2-1/ 

492 Pozycja kropkl dzieaiptnej w kodzla 1 z 3/atykl AO 

* • 

gniazda 15/ . 

493 Oednoetka pom la r own /Hz lub kHz/ Jednobltowo 
/atyk C gniazda 15/ 
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Hz - C »"0“ 

♦ •• 

kHz - C »"i" 

t 

4 10“, Sygnal zakorfcaenla pomlaru /start drukaraki - gniazdo 11/ 
Poziom TTL 

W czaale trwania pcmlaru - sygnal na pozionle "1* 
Zakoriczertle pomlaru - przajicie *1* - *0" 

Sygnai-trwa na poziomie "0“ do chwlli wyzwolenio kolejregdE 
pooiaru 

ObcigZalnoad wyjecle Nout*5 

4 11 Wyznalanle zawnftrzne pomlrru 
Sygnal o pozlonach TTL 

Pomlar inicjowany jaat w raonencla zmieny atanu sygnolu 
*1" - *0“ Pomier zoatanla zcpocz$tkowany JeZali zostal 
ukoriczony pomlar poprzadnl Mininalny cze® trwania ujemnago 
• Inpulsu wyzwalajecego t^0,l us 
Wnoazona ebci®±alnoac M 1 n-2 



4 12 Zakrea tomperatury pracy 

4 13 ' Napiecle zaellaj$ce 

4 14 Pob6r mocy 

4 15 Wymlary przyrz®du 
% 

4 16 Mesa przyrzadu 

4 17 Zakldcenla r&dlo-alaktryczne 
1 pola magnatycznego 



/orzyrzfd nalaZy do 
grupy I/*3°C- +40°C 

ilCV ,220V +10%,i 50-60HZ 

ok 35 VA 

_ • / 

tzar 220 x gl*b 300 x 
wy® 96 mm 

3»« kg 



pomijelnle mala 

4 18. Czae pracy nlaograniczony baz kalibracjl okraeowych 

5 'ji'MUOx, tilxlatoLAia, ji. 6o.do*f0b pajgtycico 

5 1 Zasada dzielenia 

Schemat ideowo-blokowy czgatoaclomlarza automatycznsgo 
typ PFL-30 przadstawlono na rya 3 

Sygnal wejaclov/y .ktdrago czaetotl lwoac akledowej zmlannaj 
chceny zmierzy£ podawany jetst na wajacla rrzmacniacza 
/gniazdo n-4/ Wyjacia wzmacnlacza poprzez segment •‘Pomlor- 
Kontrole* przal®cznika PI / w pozycji wyclaniftaj 
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flolqczone jeat z w*j*clem bramki 32 Po zelqczenlu zaallanla 
iieclowego pojawiajq *1? nepiqci# zaailajqce wazyatkle uklady 
rzyrtqdu W moroencie pojav/ienlo si? nspi?cla o cz?stotliwoeci 
lorcowej 10 MHz "Uk lad lnicjacji pomiaru po wlqczeniu zaallanla" 
eruje cely uklad 1 uruchemla pierwszy cykl pomiarowy/przel?cz- 
nlk P3 w pozycji wav// Plerwaze dodatnle zbocza z "Generator* 
wzorcowago 10 MHz" uatawia przarzutnlk 01 w atenie Q» "1", 
a tokia z opdtnieniem "tl * 1 u »/*£. ragulowana/ uatawia przerzut- 
nik 02 v. at ante "1" 

Ha wejscia bramki 32 podena s? impulay z “Ganaratore wzorcowago 
10 MHz" 1 pozioray odpowieda j ?co locicznej Jadynca na pozoatals 
dwa wsjscia na akutek u8tav/lenla przerzutnika 01 w atan "l* 
a przerzutnika 03 w atan "O" VV tym atanle bramki Bl.dakady 
"Oklady podatawy czaau" zeliczej? Impulay "Generator* wzorco- 
wago 10 HHz" wytv/arzBjfC na wyjsciech FI - F6 wzorcowa odcinki 
czoau 1 ms - 100 s,na wyjaelach 10 MHz - iOO Hz wzorcowa cz?a- 
totlir/oaci oraz ne wyjaciu 0 impulay w mooantach kortczania 
aif wzorcowycb odclnkdw czaau 1 me - 100 a Na wajacla bramki 
! podana zostalo rdwniei naplgcle na pozlomla jadynkl logi- 
cznej na akutak uatawlanla przerzutnika D3 w atan "0" Na trza- 
cle z kolel wajacla bramki B2 podany zoetal eygnal na. pozlomla 
jadynkl loglcznej z przerzutnika 02 Zbocza tago aygnalu poje- 
wla si? z opdinieniam i od chwili zmiany stenu przerzutnika 

% 

01 z "0" na "1" A wl?c break* 02 zoataje otwarte nleco pdiniej 
nit 31 Przez otwart# bramk? B2 impulay z wyjacia “Wzmacniacza" 
podawena a« na wajacla "Llcznlka" Przy prucy z automatycznym 
wybieranlem zekraadw aekcja "AUT" przelqcznika PI uatawlona 
powinna by6 w pozycji wcienlqtaj W .oomencie gdy llcznlk napel- 
nl si? do atanu 08000 na wyjaciu z "Llcznlka" zmlenl *1? atan 

4 I 

)" ."l" Wyjacia Q przarzutnlka 04 uatawlona zoataje w atan 1 
otwlerejQC drog? przez uklad AND dla impulqdw z wyjacia Q 
Ukladu podatawy czaau" Na wyjaciu ukladu OR pojawl ala lmpule 
wyjacia ukladu ANO lub z wyjacia ukladu opdiniaj ?cego 2 «• 
pojawl ala lmpule po uplywle 10 a od otwarcla bramki Bl o lie 
wezeaniej nla pojawl ait lmpula na wyjaciu z "Llcznlka" Ujomne 
zbocza lmpulau z wyjacia braakl OR uatawia przarzutnlk 03 w atan, 
ktdry z bramek 81 1 B2 W tym momencle bramki zoatajq zamknlqta 
dla lmpuledw ze "Wzmacniacza* 1 "Ganaratore wzorcowago 10 MHz" 
Stan llcznlka , ktdry jaat wynlklam pomiaru zoataje przapiaany 
do pamlqcl 1 wyewietlony 
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•pul ay pojawiajpce .if przy kolajnych tylnych zbocxach bramak 
szasowych »t zliczana w -Ukladzie sterowonla" 1 aiutp do ldtn- 
yfikacjl pozycjl kropki dzieeiptnaj 1 niana wyniku 

I 2 Opia podatawowago achemetu alektrycznago 

lasedniczy echemat ideowy przadatawiono na rya SH-6043-4P6 
•okezono na nim reelizacjp ukiadowp achamatu blokowego /rya 3/ 
icodnie z opiaem przedatawionym w punkcia 5 1 ''Wzmacniecz , 

■Vkiad pods tawowy czaau" i -Llcznik* przadatawiono na rya 
£H-6843-486 w formir blokdw Szczagdlowe achematy idaowa tych 
,lokdw pokazano na rye SC-5843-483 ,SB5043-40 5 i SB-5843-484 

5 2 1 V/zmacniacz 

Schemer ideowy wzmacniacze przadatawiono na ryaunku 3C-5843-463 
;kiad znejduje sip na -PSycie Ucznika wznacniecza" Skladowa 
zmienna aygnalu z wejacie przez dwdjnlk Rl,R2.Ci,C2, przedoateje 
si« na ocramicznik ampHtudy zbudowany na tranzyatorach T1.T2- 
[Tranzystory T3 i T4 pracujpce w ukladzie wtdrnikdw umoiliwiejp 
lizyafcanie duiej rezyatancji wejaciowej wzmacniecza oraz malaj 
rezyatancji wyjaciowej zapewniajpc poprawna warunki wyatarowania 
azarokopaanowegCf wzmacniacza rdZnicowago Id Uklad ecalony IC1 
zapavmia stukrotna wznocnienie napipciowe Z wyjacla /B/ wzmacnia- 
cza IC1 sygnol wchodzi na bezp tranzyatora T5 precujpcego jal.o 
wtdrnik. Diode 01 na za zadania przeaunipcie pozionu napipcia 

etalego o okolo 2V 

Tranzyatory T6.T7 tworzp uklad Schaitta za eprz**aniam przy 
poraocy diody D2 Sygnal wejociowy po wzmocnieniu i ukaztaltowaniu 
w falp proatokptnp w ukladzia Schnitta podaweny jaat na bazp 
tranzyatora TB.ktdry palni rolp wtdrnike aterujpcego wejacia ^ 
branki B2 /pozycja wycienipta klawiaza 4/ Funkcjp bramki B2 
spelnia uklaf IC16 umieazczony na plycia gldwnej /nogi 1,2, 4, 5, 6/ 
Elementy R4,C4,R8.R15 tworzp pptlp ujemnego napipeiowego cprzp- 
ienia zwrotnego dla skladowej steiej Zadaniem pptll eprzptanla^ 
zwrotnago Jaat utrzymanle otalej *arto4ci napipcia atalego na 
bazie tranzyatora T6 Warto*6 tago napipcia moina regulowac % 
potencjonetron naatawnym R15 



I 
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622 Lleznlk 

Scheir«t ldeovry licznika Jaat przadatewiony ne rysunku 
89-5843-484 Ukled znajduje sie no "Plycle licznike-wzmacniecza* 
rnpulay z wyjecia bramki B2 / ukled IC16 noga 6/ podawone bq 
na wejacio "we" licznika 

Uklady IC101 - 2C105 tworze aaynchroniczny lleznlk azeregowy 
Mlnlaelna gdrna czeatotliwoac granlczne zliczania pierwazej 
dakady /IC101/ wynoai 50 KHz Minimaina gdrne czestotliwcai 
graniezna zllczanla naatfpnych dekad /IC102-IC105/ wynoai 10MHz 
Z wyjscla dekad inforooeja o atenle licznika podewena last 
rdwnolegle w katodzle 8-4-2-1 ne uklady pooled IC106-IC110 
Wpiaanle infonmeeji do ponied naatepujo «v nomencie zakoriczenla 
pooiaru Wpiaanie odbywa ale w momancia zmlany stanu "0" -“l* 1 
ne wejaciu P Z aplaana w ukladech paroled inforoaeje podewena jest 
na uklady dekedordw IClll-ICll5 # kt<5re steruje ivyeuietlaniorr 
cyfr w naonowych laopech .cyfrovrych V101-V105 typuHlxie 
VYyswietlaniem kropkl dziasietjnej steruje aygnaly podawene na 
wejscie KRl 1 KR2 

Na wyjscla N wyprowadzony jest bit/ 0 z najbardzlej zneczfcaj 
dakady /IC105/ Przejicie. aygnalu za stanu "l“-"0* w czaale 
trwanla pooiaru snladczy o wyatepianiu przapelniania licznika 
Na wyjacie Z wyprowadzony jest bit 0 z dakady IC104 Przejacie 
aygnalu za atanu *0”- *1" w czaaia trwanla pooiaru ,przy 
autonatyeznyn wyborze zakrasu informuja.Ze najbliZaze zbocza 
kohezgee kolejna branko czaaowg powlnno zekortczyc cykl pomlerowy ) 

» | 

523 Uklad podstawy czasu 

Schenat ldaowy jest przadataniony na ryeunku SB-5843-485 
Uklad znajduja sie no "Plycia gldwnej" 

Przabiag z genaratora wzorcowago 10 MHz podany jaat na wejacia 
aaynchronicznego licznika zbudowanego z ukladiw ZC1-IC9 Pelnl 
on role dzielnlke czeatotl lwoaci wzoreowej Z kaZdej dakady 
licznika /noga 11 ukladu UCY 7490N/ wyprowadzony Jaat aygnai 

0 okresie dzlesieciokrotnia wiekezym od okrasu aygnalu wcho- 
dzecego na dakade /noga 14/ 0 zakortezeniu czasu trwanla 
braaki,w ktdrej zliczane se icipulsy aygnalu mierzonego infor- 
nuje przejacie za stanu logiezhego 1 na 0 oygnaidw 'F1-F6 

a 

1 tak po uplywie t 1 ns aygnai Fi przechodzl z “1" - "O" 

10 ms aygnai F2 przechodzl z *1" - "0“ 

100 ns sygnal F3 przechodzl z"l"- "0" 
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' ’ 1 a aynnel F4 przechodzl z “l" - "0* 

■ 10 * aygnel FS przechodzl z "1" - "0" 

100 a aygnel F6 przechodzl z *1" - "0" 

Oednoczesnie na wyjaclu Q pojav/ia ala ciag dodatnlch lmpuledw 

;/"0 M -"l"-"0"/ o cznsie trwcnia ok 1 ua,z ktdrych ketdy przypo- 
;rz$dkoweny jest ujemnemu zboczu /"l**-"0"/ na nodza 11 ukladdw 
IC4-IC9 Zbocze te odpowladaja chwllom zekoriczenla czeeu trwanle 
broirak 

r • 

524 Uklad sterowania 

Schenat ukladu eterowania przedstawiono na ryaunku "Cz^etoeciomierz 

sutortatyczny typ PFL-30 " nr SH-6843-486 

Uklad znejduje ala na plycio gldwnej J 

Ponitej znajduje at? opie pracy. ukladu at^fowanie przy poaiarze 

czfetotllwoecl przabiegu podanego na gnlazdo WEO&CIE /klawiaz' 

4-wyclsnifty / przy automatycznym wyborze zakresu /klawiaz 3,AUT. 

# * 

- wcianiaty/ 1 wewnatrznym eterowanlu braakl /klawiaz 16~wyel- 

eniaty/ Po zalaczeniu przyrzQdu do aieci zaailajacej /klawiaz 1 

wcianiaty/ naatgpuje zaallanle wazyatklch ukladdw Pojawlenla ala • 

napigcla o czaatotliwoScl wzorcowej 10 MHz na ndtce B ukladu . , 

i • • 

ZC28 powoduje poprzez uklad dadakcyjny wprowadzania tranzyatora 
Tl w etan naeycanla Ujaano zbocze z kolektora tranzyatora T1 
uruchanla uklad przarzutnlka nonoatabllnago A /2 IC21 /noga9/ 
Genaruje on lnpula kaaujQcy /K1,K/ uklad Licznlka .Podatawy czeau, 
llcznlk IC20,przerzutnlk 1019*1026 1 1 /2 IC30 Czaa trwanla inpul- 
*u wynoai okolo 0*3 a Xmpula zarujgcy uatawla atan logiczny “1* 
na nodza 4,6,10 ukladu XC16 oraz atan logiczny "0” na nodza 2,9 
ukladu IC16 Oednoczeania zedwieca ala dloda D4 V lnformujfca o 
rozpoczaclu cyklu ponlarowego 

Po zakorfczanlu ala Impuleu zarujgcago plarwaza dddatnla zbocza 

, J 

przabiegu z generatore wzorcowago 10 MHz /nog a 8 ukladu 1028/ 
/powoduje zalana atanu przarzutnlka D /noga 11 ukladu 1019/ . 

Na nodza 9 ukladu XC16 zmlenle ala atan logiczny z "0" na ”1" - 

W tya momencle uklad bremkuJacy /IC16 nogl 8.9,10,12,13/ nazwany 
, na achenacie blokowym symbolem 81 zoataje otwarty Przapuazcza on 
lnpulsy z genaratora wzorcowago 10MHz na wejacle "we" Ukladu 
podstewy czaau Oednoczeanle dodetnia zbocza z nogl 9 ukladu 
IC19 podane na noga 5 ukladu JC22 uruchamla przarzutnik morioatabil* 
ny 



a 
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Kortcowe zbocze /dodetnle/ iropulsu z viyjecie ukladu IC22 
/nogs 1/ o czasie trwania regulov/enym pot encjomat ram H20 
w zakresJe 1-3 us zmienla atan przerzutnlka IC30 , 

Stan loglczny "1* z nogl 9 ukladu IC30 powoduje otr.ercio 
ukladu bremkuJ?cego /IC16 nogl 1,2, 4,5,6/ oznaczonego no 
achemacla blokiwya eyntbolem D2,dla in puls dr; ze tvrnacniecze 
naplfeia przablagu nierzonego 

Zopulay ta przedostaj? si? na wejscle V.'E licznlka Llcznlk 
zllcza lmpulay o cz?atotliwoaci przeblegu mierzonogo Ukled 
"Podatawy czaeu" zllcza liapulay o cz?etQtliwoacl wzorcowej 
10 MHz Gdy llcznlk napelrtl si? do atanu 8000 v; purkele 2 
pojawl si? etan loglczny "1* Zmiane atanu logicrneao "0“ - "1" 
spowoduje uatewienle przerzutnlka iciS w przeclvrny start 
/etan loglczny "l" na nodze 5 1 nodze 2 bremki IC17/ 17 tym ate- j 
nia bramka IC17 /n col 1,2,3/ jest przygotctane na przepuezczonitj 
iapuleu/ irapuie "0"«"l"-“0“ o czaela trwania okolo 1 us/ z 
wyjacie Q Ukladu podstewy czaau I'jenne zbocze teno Irpulsu 
«vchcdz?c na nog? 14 ukladu IC20 powodtije uatewienle pozionu 
logicznago "1** na nodze 12 ukladu IC20 Powoduje to urter-ie- 
nia pozionu loplcznego *0“ na nodze 4,5,10 ukladu IC16 zemy- 
kaj?c w tan apoedb brack! 01 i 02 Pozlom loglczny “1“ z nogl 
12 ukladu IC20 podany na nog? 2 ukladu IC21 uruobamle orza- 
rzutnlk nonoatabllny Na nodza 13 ukladu 1C21 generonnny jest 
lnpule a na nodza 4 impuls “l"-*0’*-' , l" o czasle 

trwania okolo 0,2 aakundy Z nogl 4 ukladu IC21 dodainie 
zboeza lnpuleu / zbocze kortczfce impula/ podana przez prze- 
l?cznlk P3 na nog? 10 ukladu ZC21 uruchamie przarzutnik 
monostabllny generujfcy irtpuls kreowania 

Z nogl. 13 ukladu IC21 dodetnl impula podany leat na wajecie 
P Licznlka Powoduje on przaplaanla atanu dakad do ukladu 
pa«i?ci 1 wyewietlenie wyniku na lempach cyfrowych typu Nixie 
Oednoczeenie impula podeny jaat na nogl 4,13 ukladu IC24 
powodujQC przepieanle do przerzutnikAw pemi?cl inforraacli 
o pozycji kropki dzleel?tnej /KR 1 - nogl 4,16;KR2-nogl 3,15/, 
mlanle / Hz-noga 10 atan loglczny * “l"j kHz-noga 10 etan 
loglczny " 0 "/ oraz przepe Inlenlu /at an przapalnlanla -noge 9 
atan loglczny "l"/ Ponadto impula dodetnl z nogl' 13 ukladu 
IC21 podaweny Jest na gnlazdo C3 na plycle tylnej 

A 

i 

\ 

t 

i 

i 
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Oodatnie zbocze impulau ma ze zodenie uruchomic wydruk 
wyniku pomiaru przy wepdlprecy przyrzgdu z drukark? Infor- 
tnocjQ o przepelnleniu llcznlka jest ujemne zbocza na wyj- 
sciu M Llcznlka Powoduje ono uatawienie atanu loglcznago 
"1" na nodze 5 ukladu IC26 Informecja ta Jeat w momencle 
zakoriczenia pomiaru przeplaane na wyjecle 9 ukladu IC24 
Od moment u otwarcie bramkl Si llcznlk w Ukiadzie podatawy 
czaeu zllcza impulay z genaratora cz?atotllwoaci wzorcowaj 
10 MHz Kflide dodatnle zbocze w punktach F1-F6 jaat zwlqzane 
z wygenarowenlem na wyjeciu Q dodatniego Impulau a na vryjfclu 
3 impulau ujemnego Ko^cowe/dodatnle/ zbocza plerwazago Impulau 
na wyjSciu Q /piarwezego od chwili otwarcia bramkl Bl/ podana 

► 

na nor? 11 ukladu IC26 ustawln atan loglczny *1“ na nodzv 9 
p'"»erzutnlka IC2b 1 nodza 9 bramkl IC18 Naatapnla Impulay 
z wyjacla Q Ukladu podatovvy czaau poprzaz otwarty brarakp IC18 
/nogl 8,9,10/ ateruj? llcznlk IC20 Stan llcznlka IC20 na wyj- 
aciach Q p ,Q r ,Q D jest zeazyf roivonp informacj? 0 numarza zakraau 
wybranego automatycznle b?dl r?cznle r >ity Q n 1 Q zawierej^ - 
infornacj? o pzycji kropkl dzieslftnej Oaet ona rozezyf rowana 
w dakadorze IC27,kt6ry bezpos’-ednlo ateruje wyewietlenlem 
kropkl dzleslftnaj w lampach cyfrowych V102 1 V103 ' * 

31t Qp zewiera informacj? o mianle wyniku pomiaru Staruja on awla* * 
ceniera ei? nlena Hz lub kHz Wyatfplanie przapalnianla powo- 
duje przejecle sygnalu N z poziomu loglcznago “1* no *0" 
zmianlajpc poprzar bremk? IC17 /nogl 11,12,13/ atan na nodza 
5 przerzutnika IC2S Ukoriczenie cyklu pomiarowego powoduja 
przeploanio stanu logicznero "1" z nogl 5 ukladu IC26 na nogf 
9 ukladu IC24 powodujec zaaiviecenle si? diody alaktrolumineaca- 
ncyjnej informujQcej o przepelnieniu llcznlka 

I Przy automatycznym tvyborz zakreuu jalell po uplywia 10 aakund 
od chwili rozpocz?cla pomiaru w punkcle Z nle wyatfpl zmiana 

v 

poziomu loglcznago z "0“ na "1" to cykl pomlarowy zekoriczony 

f • 

j zQStanle'dodatnim zboczera Impulau w punkcle F5 

> . 

Przy pracy r?cznej / wcienifty jaden z szeaciu klawlazy 1 ma 
f - 100 a / cykl pomlarowy koriczy dodatnle zbocza Impulau z 
wybrenego klawlazem punktu FI - F6 podano na nog? 5 ukladu XC17 



I 



I 
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W pozycjl “Kontrola" przaltc*nika 4 przy wcl$nlaty» Jadnya 

* 

z klawiazy 2 odbywa alt teatowanla poprawnoacl pracy przy- 
rzpdu.Przaz braokg 92 na wejeciu licznlka podawana jeat 
fala proatokf tna o dekadowo dzlalonaj cztatotliwoici wzor- 
cowaj 10 HMz Przy taatowaniu wakazarfia wyswlatlane powlnno 
by* zgodnlo z wartoacit cztstotllwoacl naplaanej przy aktu- 
ilnia wolf nitty* klawiazu przalfeznlka 2 Oat all wyattpujt 
rbzblelnoSci wa wakaaanlach nolety poltczyd wyjfcla “WY io MHZ 
ni ptyeit tylnaj z gniazdaa -WE3&CIE- i przy pracy autoaatycz- 
Aij MiiHitty kiawiit 4 i klawlaz 3/ pottnajoaatr R20 uatawld 
tak bf MktiiAla ha pbid ddczytowy* wynoall* 10000 kHz Naatt- 
pnia naltiy uatawid przbl*cznik 4 w pozycjl *kdntrola",wcianpd 
klbwiat przalpcznika 2 z oplaaa 10MHz 1 ustawlc potancjoaatr 
P2i tak by wyiwlatlacz wakazywal wartofd 10 MHz 
hi Itykl gnlazda GS wyprowedzona Jeat rdwnolagla informacja 
b wyhlku poalaru /pigd cyfr w kodzla BCO/, pozycjl kropki 
dziiilikna J ,alania 1 przapainlanlu Wyprowadzanlo na gnlaidzla 
G9 opiaabo it Taball 1 



TABELA I 



Hr 

atyku 



T 



Oznaczanla 



1 

2 

3 

4 

5 

6 
‘7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 



aaaa alaktryczWa 
03 

I 

trzaela cyfra 
wynlku 



czwarta cyfra 
wynlku 



pitta najanlaj 
znaczfca cyfra 




Oznaczanla 



16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 



Jo / > 0"-«przapafcnianla/ 
j 

U //"l^lwlacl alt 
kropka KR1/ 

Jb /“i"-awiaci ait 
kropka KR2 

aiano kHz, 
•l"-aiano Hz/ 

a 

Joi^ plarwaza 
•Cl | na jbardzlaj 
jBijznacztca *cyfra 
lAlJ wynlku 

druga cyfra 



kropl 
le /"O"- 

*i--i 



* 



t 

i 

( 






iC2 

|B2 

h 



wynlku 



J 
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Tabela 2 podaje odpowladnloe£ ai^dzy numorom zakresu a lnfor- 
aacjQ zawarto w bltach ABCD na gnleidzla GS 1 wskazanlaa kropki 
dzlealftnej oraz mlane 



rabala 2 



pm 

• 

Nr 

zakrasu 


1 Bitv na gnloidzle 


G5 


B 


B 


c 


1 ,0 1 






*■ 

1. 10 MHz ” 


0 


0 


0 


0 


i 


2 , 1 MHz 


l 


0 


0 


0 


i 


3, 100 kHz 


0 


1 


0 


0 


l 


4,* 10 kHz 


0 


0 


1 


0 • 


l / 


5, 1 kHz 

1 


1 


0 


1 


0 


l 


6, 100 Hz 


0 

A 


1 


1 


0 


l 


L «• 








• 





KR1 



KR2 



kHz 



Hz 



jwlecj 



awlacl 



awlacl 



law loci 
awlacl 

awlacl • 



awlacl 



- > 



wloci 

jswiacj 

bwlac 



3 Konetrukcja 

toznlaazczonle poazczegdlnych plytek drukowanych 1 walniajszych 

Izeapoldw pokazano nn rye 4 
tad wzaacnlacza aygnatu wejaclowego zaontowany na ptytca 
icznlk - Wzmacnlacz Jeat oaionlfty akranem metalowym, 

w. 

Og61nawytycznaakaploatac jl_l_bezpleczartotwaoba jugl 

\ 

1 Ogdlna wakazdwkl akaplcatacyjne 



Przyrzad nalaly do piemazaj gropy odpornoaci na worunkl 
kliaatyczna 1 nachanlczne 

PrayrzQd Jeat przaznaczony do pracy w pomlaazczanlach 
zaaknlftycH w naattpujacych warunkacht 

A 

a/ temperature 45 • *40 c 
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. b/ wllgotnoac wzglpdna 20 - 8 0% przy 30°C 

• c/ clanienle atmoafaryezne 800*1060 a 

d/ wyt rzymelosc na udary wialokrot na- zgodnla z norma 

PM-73/E-04550 ark 05 

3aiail przed rozpoczpclaa poaiardw przyrzpd znajdowal ala 
w warunkach rdZntpcych alp od podanych w punktach a # b. to 
•etna ga wlpczyi do alacl zaallajpcaj doplaro po 12-godzlnnaj 
rakllaatyzacjl 

Wejacla naplpcia pomlarowego jaat wajaclem nlaaymatr ycznym 
z Jadnya biagunaa polpczonyn z aaap alaktryeznp przyrzpdu 
/■•*• alaktryczna przyrzpdu polpczony jaat za atykiem uzle- ‘ 
niajpcyn a znura aleclowago/ W zwlpzku z tya jadna Zyla kabla \ 
daprowadzajpcaga naplpcia pomlarowa zawaza jaat zwarta z 
■••• alaktryeznp przyrzpdu Makeymalna dopuazczalna naplpcia 
podawana na wajicla przyrzpdu nla ao Za przekraczsc 50V 



V'X.ty'tAy betp^&triAtHa. obsCupl 



Przyrzpd na plarwazp klaap ochronnoaci zgodnla z normp 
PN-76/T-06 500/05 

Przyrzpd wypaaalany jaat w trdjprzawodowy aznur alaoiawy 
Jadan z przawoddw /Zdlto-zlalony/ zapawnia polpczanie ebudo< 
jwy przyrzpdu z bolcaa uzlaalajpcyn n gnialdzla elaclourym 
Przy karzyatanlu z gnlazda alaclowaga baz balca uzleaiajp- 
caga nalaZy przyrzpd uziaall korzyatajpc z zaclaku ochron- 
naga 13 na plyeia tylnaj przyrzpdu 

Przyrzpd nlaa anoal zagrozert typu proalanlowanle nlkrofalo- 
wa anl pr on lanlowanla jonlzacyjne 



Przyrzpd fabrycznla przyatoaowany jaat do zaallanla z alacl 
220V 

Przad przyatpplanian do zdajaowanla oslon obudowy nalaZy 
przyrzpd adlpczy£ od alacl zaallajpcaj przez wyjpcia aznura 
z aleclawego gnlazda zaallanla 



i 
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7 ■' 

Detail przed uruchomlenlem przyrzgdu znajdowal alg w warunkach 
rdZnigcych al« od wyalanlonych w punkcla 6 1 przyrzgd powlnlan 
przejad 12-godzinny okraa reklinetyzacjl W calu przyetoaowenla 
przyrzgdu do zaellanla z elect 0 napigclu 110V nelaiyt 

- przy wyjgtej wtyczca aznura zaellajgeogo z gnlazda eloclowego 
zdjgd oa long g6rng obudowy 

- Korayetajgc ze achamatu montatowego H-5843-47B ueungd polgcz- 
an&a mlgdzy kortcdwkaml 14 i 15 tranaforaarora 

Polgczyd ze aobg koricdwkl 15 zl6 oraz 13 z 14 

- wymienic wkladkg toplkowg aparatowg B1 /315 aA/ na B2 /630aA/ 

8 jw'wyaLut' * • 

6 1 Przygotowanla do pom tar u 

Przyrzgd Jeat gotowy do utytku bazpoaradnio po zelgczenlu 
napigcla alaclowago 1 nle wymega czaau na nagrzanla alg 1 

uetalenle warunkdm praey 

I 

Aby przygotowad przyrzgd do praey nalalyt 

I - eprewdzld ezy zaloiona Joet wlaaclwa wkladka toplkowa 
aparatowa 

- klawlaz wylgeznlka elacl 1 uatawld w pozycjl wyigczanlo 
• zaellanla 

• uzieaid przyrzgd zgodnla z punktaa 6 2 

- przylgczyd przyrzgd do alaei zaallajgcaj za pomocg aznura 
alaclowago 17 * * 

- wclengc klawlaz "aied" 1 

t' ' 

Do przyrzgdu moZna podlgczyd urzgdzanla drukujgca wynlk 
pomlaru Powlnno ono byd polgczone z czgatojcloalarzem 
autoaatycznym typ PFL-30 poprzez gnlazda 11,12,1 15 

I # 

8 2 Kontrola dokladnoacl 

a 

Sprawdzanla czgatotllwoacl wawngtrznago ganaratora czgatotll- 
t woacl wzorcowaj 10 MHz polaga na podlgczanlu do gnlazda 10 
"WY 10 MHz" wzorcowago czgatoaclomlarza z uatawionya czaaan 
otwarcla brankl na wartoid 1 a 
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lltyty ezfsto^clwltrz powlnlen zipewni6 poalar czpttotliwo- 
Ici z blfdea nle przekreczajgcya 10" 7 Nalety uetanld tryaer 
C9 tak by wakazanle czpetolcloaiarza wynoeilo lOOOOOOO +.1 
Aby eprewdzld dokiednoad poniaru wlasnej czfetotliwoSci wzor 
cowej nalety t 

. polgczyd gtolazdo 10 “WY 10 MHz" z gnlazdaa 5 "WEOSciE" 

- uatawld klawlaz A a pozycji "Pomior" 

, ' * 

«* wclangd klawlaz 3 "AUT* 

- uatawlc potencjoaatr R21 tak by wyfwletlacz wakezywal 
war toad 10 MHz 

• rozigczyd gnlazda 10 1 5 

• uatawld klawlaz 4 w pozycji "Kontrola" 

• wciongd klawlaz przei*cznika 2 z opiaaa 10 MHZ 1 uatawlc 
potencjoaatr R20 tak by wyawletlacz wakezywal wertoad 10 

• wyblerajfC przelfcznikleo 2 czgetotllwoicl wzorcowa od 
10 MHz do 100 Hz aprawdzld czy wakezanle wyawlptlaeze aa 
zgodna z wartolclg wybranaj klewiazo* czgetotliwoeci z 
dokladnoicif .*1 na oatatnla alajacu Rozbletnoacl die czgat 
tllwoacl wzor cowej 10 MHz korygowad uatowionlaa potencjo- 

* aetru R20 

e 3 Dokonywaniw poaiardw 

Przyrzgd alorzy czgatotliwoed naplfcie przylotonego do gnioz< 
wejeclowego 5 WE3&CIE 

i 

631 Pooler czgatotllwoecl z autoaatycznya wyboraa zakraau 

- klawlaz 16 STEROWANIE BRAMKI uatawlc w pozycji W*WN 

— wclanpc klawlaz 3 AUT 

_ Klawlaz 4 uatawld w pozycji -Poalar " 

Zo zbloru zekreedw przy lcK autonatycznyo wyborze wyl«czony 
jont zakrea 100 Hz /czea trwanla braokl 100 a / 

Przy autoaatycznya wyborze zekreadw uzyekuje ait wypelnienia 
pola odczytowago w zakraaie od 08000 do 99999 



! . 



t 
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8 3 2 Ponlar czfetotllwosol z rgcznym wyborem zakreadw 

- Klawiaz 16 STEROWANIE BRAMKI uatawic «r pozycji WEWN 

* 

- wybrad zakrea wclakajac odpowiedni klawiaz ze zbloru 2 

- klawiaz 4 w pozycji “Pomlor* 

Aby z«vl?kazyc rozdzialczoad ponlaru mo±na wybiarod zakreay 

0 wlekazym czaaia otwarcla branki W momencie wyatQplenia 
przepalnlanla nalaty pomiotad ,Ze wy£wlatlany wynlk ole zewio- 
ra JndneJ lub kilku nejbnrdziaj znaczQcych cyfr Uchyb ponlaru 
obllcza olo vrg zalelnoaci podanej w punkcle 4,8 

833 Wapdlpraea z urzgdzeniem rejeat ruj<jcyn 

* 

- wclanpd klawiaz 18 STEROWANIE BRAMKI ZEWN 

- podlpczyc drukerk$ gniazdaml 11,12 1 15 

[- 

ZalaZnoacl czaaowe mlgdzy aygnaleoi START DRUKARSKI 

1 STEROWANIE BRAMKI pokazono no rya 5 

• 9 ' Koneerwacja 

. 

9 1 Spoadb uzyakania doatepu do wngtrzo przyrzpdu 

• 1 

Przad przyetpplenlea do deaontalu przyrzQdu naleZy odlgozyd 
aznur alaolowy od aiecl zaallaj«caj Odkrgcld cztory wkrgty 
oznaczone ne ryaanku wakolnlklan 1 oraz dwa wkrgty oznaezone 
wakainlklea 2 / rya 6'/ Odkrgcenla tvkrgtdw 2 pozwala na 
zdjtcla nakladek a naatopnle wyaunlgcla oaiony gdrnej/ n str- 
ong plyty tylnaj/ 

WyaunlQclo oaiony dolnaj wymaga dodatkowo czgaelowago odkrp- . 
can la wkr$t6w mocuJ$cych n<S*ki przyrzgdu 
Regulacj? przy ko.it roll doklodnoacl oplaano w punkcla 8 2 
Zalace olf przaprowadzonlo rogulacji 1 kontroli dokladnoaci 
w odstepoch rocznych 

Uatawlanla punktu pracy wzmacnlaczat 

• « • • 0 

• doprowedzld na wej£cio wzmecnlacza nopi$cio olnueoldalna 
100 av o czgatotllwosci 10 MHz 

• na wajacla wzmacplaczo /punkt WY na plytce llcznik - 
wznacniacz / podlgczyc oacyloakop 




Counter - 




counter - amplifier pc b. 




-b 
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- uetawld potencjomet r R215 /rya 4 / tak by na wyjlctu 

f , uz V» k *^ przableg o kaztalcla fall proatokgtrtaj o wypei- 
ntaniu 0,5 

Wartoai pojannolcl C205 / 5- 15 pF/ l C215 /5 - 15 p */ nalaty 
dobrac tak by na wyjlclu wznaenlacza nie wyatfpowaly oacylacjo 
aibdzy zboezaal aygnalu przy podaniu na wajacla wznaenlacza 
aygnalu o kaztalcla fall proatokQtnej 

W Tabali 3 podano wart old naplgd atalych w wybranych punktach 
f^kladu wzgl'dan maay wznaenlacza baz aygnelu na wajfclu wzma- 
pplacza ,przy naplgclu alacl 220 V 



Tabala 3 



Tranzyator 



T203 

T204 

T205 

T206 

T207 

T208 

T209 

T210 



Oznaczanla elaktrod - naplpcla w V 



0,74 

0 

2,6 




5.7 

-5.7 



6,3 

-8,3 



11.2 

- 12,0 



Ponlary naldy wykonywad woltonlarzan o razyatancjl wawngtrznaj 
nia nnlejazaj od 20 kj l/V 

l ^ s ' 

10 Opia c Kara k tar yatycznych uazkodzari 1 mated Ich alldnacjl 

Lokalizacjg uazkodzanla na podatawla objewdw zlaj pracy przy- 
rzgdu oraz pomiardw w ukladzla nalaty wykonad w oparclu o acha- 
Mty Idaowa ukladu alaktrycznego oraz opla dzlalanla przyrzgdu 
podany w punkcla 5 Zalaca ai« aby naprowy przyrzadu dokonywala 
uprawnlona przaz droducanto komdrka aarwiaowa lub oaoby zawodowo 
przygotowana do napraw alektronlcznej aparatury ponlarowaj 



* 
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11 ?Pr**dz a nla _atanu .. t echnlcznego 



Sprawdzenla stanu tachnicznago polaga na przaprowadzaniu 
kontroli dokladnoacl wskazart wg punktu 8 2 
Ponadto nalaZy aprawdzlc poprawnoac pncy wzitacniacza 
W tyn calu nalaZy podec na wajicla WE3$CIE 5 z ganaratora 
przablag alnliaoldalny o wartoacl akutacznaj napigcia 50 «v 
i aprawdzid poprawnojc wykonynanych pomiardw w zakraaie 
czgatotllwoecl 1 Hz - 50 MHz 



12. , 4.»^>'VUVtw { ^e A UOj^h r C. 



Warunkl akladowanla 1 tranaportu powlnny byd zgodna z norag 
PN—76/T»06500/08 Po akladowanlu lub tranaporeie wzorcowanla 
nalaZy wykonac wg punktu 8 2 

12 1 

Przyrzgdy powlnny by 6 przechowywene w poaiaazezaniach krytyeh 
nia zawlarajgcych arodkdw wywoiujgcych korozjg 
Przyrzgdy nogg byd przaehowywane w opakowanlaeh tranapor 
JaZall okra* ich akladowanla nla przakraoza 0 alaalfcy 

Warunkl kllaatyczna przachowywania : 



-2S°C do ♦SO^ 



- tamperatura 

- wiltjotnos<5 wzglgdna do 95% 

- clanienle atnosfaryczne 60 - 106 'fcPcin 

- brak par ,kwaadw,zaaad 1 lnnych aubatancjl wywolujgcych 
korozjg 

“ brak odczuwalnych wlbracjl 1 watrzgadw 



12 2 Tranaport 



Przyrzgd wynaga oetrotnoaci przy Jago przanoazanlu 
Tranaport aoZe od bywad at? drogg wodng ,powietrzng 1 Igoowg 
wewngtrz krytyeh arodkdw przawozowych 
Warunkl kllaatyczna tranaportut 



-25°C do ^50°C 



- taaperatura 

- wil got nose wzglgdna do 95% 

- elinlanle atnoafaryczna 60 do 106 



'%‘Pqj 



h 



JM 

£ 



,1 



r 

r 

k 

3 

ft 



7 

8 



9 



O 

2 

r 

b 



\2 

¥ 

14 



M 



17 



. » . IV.. -W,, w 



-""Csf^taAcioaiara autoaa tyo any '"' - 

-*•> T I^np PFJ^O 

' 'v-V. iV.~- -•. ■- . .. >. • 



Ozua- 

oztioia 



Dana teobnioana 



Uwagi 



Plyta glowna A-2200-109 



REZYSTCB MLT-0,25?? - 

" MtT-0,25* - 

" LlLT-0, 25^ - 

" iAT-O s ?.5W - 

" ULT-C»?5* - 

" MLT-C,25fl - 

" MLT-0,251 - 

" «LT-0*25W - 

" iiLT-0,25» - 

" MLT-0.23W - 

" lHT-0,25ir - 

" Mi/T-C c 25W - 

POIENCJOMEXE CH,15,1 
HEZEJTOR MLT-0.25W - 

" MLT-0,25 CT - 

" MLT-C.25W - 



2 K a /£5%/-A-55/ 125/21 

1.2 kA /£5%/-*-55/1 25/21 
200 a /£5%/-A-55/1 25/21 
510 a /£5%/-A-55/125/21 
10 kA /£5%/-A-55/125/21 
15 k r-/±W-A«55/125/21 
56 KvG /£5*/~A-55/1 25/21 

2.2 X/L /*5%/-A-55/125/21 
50 A /^%/»A-55/ 125/21 
510 K.A /iW-A-55/1 25/21 

5,1 fftfi /t5JV-A-55/1 25/21 

5,1 KA /+58/-A-55/125/21 * 
. - 4,7 KA ♦ 20% 

820 Jl / £ W -A-55/ 1 25/ 21 
20C A /±5%J -A-55/1 25/21 

5,1 kA /^5%/-A-55/125/2l 



KQKDEilS ATOR KPPf-2E-6x6-3300‘ '/-20/+50/-25-25/065/1 C 
" KSO-1 250V B 510 pP i 5% 

" KCR-1 B-i»47-3*8-22-1 0-400-25/088/ 04 



TRYMER -TCP~«750-1 0-d-9/ 30-250-250-25/0 85/04 

KOBDENSATOH KFP^2E-5-100C-/-2S, / ->>0/-250-25/085/1 2; 

" KPPf-2P-1 2x1 2-4 7000-/ ~?0>90/~?5“ 

-25/070/10 

KQiSBENBATQE ELEKJEROLIi. typu 2 02/'/? 2200 uF 16V 
" " typu 2 02/E 470 uF 16V 



" " typu 2 02/E 470 uF 16V 

" M typu 2 04/C 470 uP 6,3V 

" " : typu 2 02/E 470 uP 16V 

" " . . typu 2 04/U 4,7 uP 560V 

" n typu 2 04/U 220 uF 16V 

KQNDENSATQR KSO-1 250V B 510 pF £ 5% 

M KPPf-2P-1 5x1 J 00H0-/-2Q/ <>80/ -25- 

«25/C!70/10 



r < c 





KONDSiiS ATOfl KJ¥f-2P«l2x12-47000-./-20/ + 80/-25- 

KKPf-2P--.6x16-100000-/- £ o/ t aO/- S5 . 



91 




KPPf-2F-12x1 


DIODA 




BAP 812 


H 




BAP 795 


91 




AAP 152 


If 




BYP 401-100 


91 




BYP 401-400 


YiUNZYSTQR 


BPP 520 gr. \ 


UK-AD SCALONY UCY 7490 iJ 


fl 


»t 


UCY 7404 N 


II 


ti 


UCY 7474 H 


f» 


91 


UCY 7450 li 


91 


If 


UCY 74121 H 


« If 

lub 


H?H!8 


it <* 


ft 


UCY 7400 li 


it 


If 


UCY 7474 N 


it 


If 


UCY 7492 N 


if 


ft 


UCY 74125 U 



25/070/10 



" UCY 74121 M 
" w UCY 7402 W 

" M UCY 7475 li 

" " UCT 7440 U 

" "UCT 74 74 » 

" iu b M ar^ * 

" " UCT 7400 S 

" " UCY 74121 N 

” " UCT 7474 W 

" "UCY 7440 N 

iUi'ZO^ATOH OAiiC0.7Y US— 1017 — 10 KHz 
PBZmCZiilK iCLAtflSZOWY £-§542-562 
W YLACZiilK 3IECI0.7Y D-4542-561 




o o 




R101-R105 
R1 01 -Cl 04 



REZ1ST0R MLT-0,25* - 47 Kom /$5#/-A-55/1 25/21 

KQNDENSATOR KFP1-2P-1 6x1 6-1 00000-/-2Q/+80/-25- 

-25/070/10 

UKLAD SCALONY 74196 PC 

lub SN 74196 N 



IC101 



MORGAN 

r.Bryt. 



KEZiSTOK MLT-0,25W - 590 ft, / ±526-1-55/ 125/21 

w MLT-0 , 25 N - 120 Q. / ±52/ -1-55/ 1 25/ 21 

" MLT-0, 25W - 530 ft /+5%/ -A-55/1 25/21 

" MLJ?-0 t 2^ - 56 ft /+W-A-55/1 25/21' 

" MLT- 0 , 25 W - 330 ft /i.W-A-55/1 25/21 

" MLT- 0 , 25 * - 510 Q /±5»/-A-55/1 25/21 

KOKDSiio ATGR KCR-1 8-N47-3x8-1 0-1 -500-25/085/04 
" MKSE-018-02 1 uF +20% 100V 

" MKSE-018-02 0,22 uF +20% 100V 

" MKSE-018-02 1 uF $20% 100V 

" KGH-1 8-<N47-5x8«n 0-1 -500-25/085/04 



TU 


NG8RAM 


TE 


XAS 






ru 


KGS RAM 


TE 


XAS 








£. - - - 



KONBENSATQR KFPf-2?-1 2^4^g0-/-2D/+80/-25- 

«' KCR-18-«47~3x8-1 0-1-500-25/085/04 



KPPf— 2F— 1 6x1 6-1 00000-/-20/+80/-25- 
-25/070/10 . 



DIODA BAP 812 

w BZP 683-C6V2 

TRANZYSTQR 2N 3633 

'» , 2N 4416 

•' 2N 3633 

« 2N 3370 

" 2N 3633 

" BC 211 gr. 10 

" BC 313 gr. 10 

UKLAD SCALONY uA 733 R° 

lub SN 72733N 



TUNGSRAM 

TEXAS' 



Pozoatale elemec 



% . , 

FILTR PRZECIWZAKLfiCEWIOWY FPpz-b04-0,1uF +20* 

+2x250 pP-2x2,5 nH - 250V-2A 
Dioda ELIsKTROLUMINESCERCYJNA CQXP 0% 

UKLAD SCALONY MA 7805 

lub SP.C. 2309 R , 1 l . 

TRANS FORM ATOR SIECIOWY E-62079 

PRZELACZNIK KLAflISZOWY D-4542-363 



TESLA 
S Ed COS EM 



"Elementy dobierane 



Zi>P»W ■ 87/80/egz.200/ 



f t 




A D B C VK)1 

5 5 5 3 LC 531 




me K1 




ZQPAN ^ lCZn ^ l mmcniQaa) PFL-30 

waqszawa Counter (counter and amplifier boardhB- 5843 - 











Uklad podstany czasu(pbjta glow 
lime base circa (t (basic board) 



WARSZAWA 



























iutonjatyczny c*v«to^a4omt«rs 
tjrj> PWt? 30 _ 

— 



R- 6843- 245 



Lhiet*atn»y>o 

Skona 1 Star) 5 



— — 



1* Tfatsp 



*i«i«3aza inrtrukoja obajtttkjt opia esjnaodoi konlecznycfa 
do wy konaai a pray uruchaari »-ala autcnfityce-nogo ez$stojalo- 
adetrae typ PFL-30- 

¥ k«ujtm*k*«li p**»y**%4ja oyodrpbntofie e$ aaat«puj%ce ukiady; 

Sr5- <**' > 

1. Ply .ka goeru. - llosnik i mcaoniaclT' *«5 jaolovy f 

2. Plytka gidim*, delaa - gaperator kweooy, uk&ti 

podeta^r eaaeo, ujclad aut&aatyki »toru;J%cy **■£% ^ 

jkiad kosowania 1 aaallaca. 

Praod ^ijicaonier. prayrtt^du do aioci aaiedy apravdbld 
iaoaardlnie dokkadaie o&oody napl«j 2*all&j«cyoh braa 
yopraanodd noQVodu* 






* 



2. SprawTUania nupt$2 

- od?^o*y? praowdd od puafctu lutooniocogo +3 V /piyta 

gtimi/ 

. odi^osyd przowody aaoiloaia wsnaoaiaoBa t -W 

/>iytl '•* * .*» ... 

- odl^etyd prsc-wdd +200 V na plyoio gkdwnoj 



f 









- vioiyd boapioeaalk 



- wk^o'tyd prayi*aj|d do a.teei aasilajdaa.1 220 v 

Prayrwyaoti tmivars&lnjn* sproodxld nap 1 polo *ta dgotoo • - 
t waitodeiwri poda-nytt w rubryoo 2 tabeli I. 

If prsyp^adsu agodnoict aapi^d * podauyai w taboli aykori 
}.<ftdcaoaio apwadnlo oda-'inaonyol. praowodd* doprowadaol 
ay oh aaplpoia +5 V, -10 1, *10 V, ♦20G V i poru»«*ie 
amiorayi naplpoiB aa agodaodd * wartooalewi podaryai 
« rubryoe 3 t aboil 1* 



-obi’I a jrr> \ 






l*r. " r. la.'le irfcStl 

nii* j ,i . c^u a'liOiianir 

_ lt ", -- IIO« » ■ '■ — — — —** *" 
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T*b*l& 1 * 



Punkt pomiarowy 
ne pkyoiQ ,5i<5wan^ 


Hapiflol.o V 

+ ' 'VW 


T 


r . _jt . -~v — ^ - ~ - - 


♦ 200 V 

aeBnVis* 

' 'Zoo^^\y 


♦5 ? t, °«3 ▼ 

+250 7 t 195 

. 

-15 v i-a*^ v 

i: , • -v- - ' ^ 


,' +5 U 3*3 ¥ 

♦220 7 + UK 
♦9*0 7 t 6,6 7 
^ -9»« 7 i 0,6 ^ 



tfw*<*h$au oni% yrsofiv^du 

Koac'.ruke^a pn/rt<i4u JBLOtilaia vrstppae sprciiticania j ego 
dU&jtabifi &8i. IcouioGiBOSci kopaysteair z dodatkowyeh 
pr*jn*22jd4w. « 

Pray prawridlotryn n^ntalu i aprawnyaa eleaantach weayatki.* . « 
ukiaAy pr-yriA, In * *y.ln + fciea wwontacga ao^doiowego powinny 
dsl&2ao prawidZoao • 

UruohoiB i. en i e przyrz^du nnlety z&o&gJ ad opi*owd«oAia .A 36b ^ j^> 
jacla jenoretom kr.'\rc^*a#?o. W tyr. colu ;jaledy doi^e^y? do 
■syiicife ft 13 VELt wajialc c apa tod ft total «r«a WI*-20 lub ?w J t-22 
orae 'Xolijc ^jc aoodp os<iylo3kopu. 

Amplitude acplpais parrlma «7tLoeli eke£o 3 *fip* Pokrpoe jec 
^rymerea C9 /m p2y&i* g*<5«ne4/ doptr»i£ eopatatllwoid 

generator* do irurtedci to 1£H» * 

!afsbppald nalfdy uruchflBoi « w w m>ii lac a wej c ± owy . V.' tysi o^iu 
ddl^ezyd 4 m ^eliScm oagatodcloaiarisa x^pifnie e tnuac idfJLna 
v oa$stet3im>loi 1 kHz, a do ,<yJaola g*fia*aiaoMi daiQCv.yc 
oaeyloskep, Foalo* iflMMfu vrsjdoloweg© ua.<**trf tak uby a* 
oaoyloekoplk peioirfi «if prsebieg proatokv.ny. 

HaetfpnlP »alf»4y po>J*v«ao opomikl«tt daatacnyn 1*15 doprowa- 
daaj%c proobleg prootok^ioy na *y$doiu do *ypi*ni oat* 1/2, 
a potoa aeledf wmi napipeie we 3 Jclowe 1 ngulowmi SI; 
by utrcy4y*c&e alt xta wyjioia fal6 prodtok^taa / wypeini eni » 
1/2/ ad do wart odd auploola wyjdciowago, pray kidrym 
sanikale prsableg proatok^tiiy na wyjdoiu. 

0d?«;c*y5 praebieg Wejddawy 1 oprawaddi 027 aa wyjdcia 
atrxyuaja sip poslon nlek * nepifeift odpoa-adnidey logicaneci 
tan aia m*t.. w "rzroadku. ndy a* vyldoiu -t. ‘ayrau^e -If 
















logioanajo "1", ttnXezy po Israel S’ oporhlki«« flbetawAjm R15 tak 
aby osi^gn^d na wyjaclu lo^loana *3*. Dclgczyd eygnai do 
wejdela i odlaezyd, aprswdzid ozy na wyj^olu pawraoa 
loglesne "0". Oprawdkld oziiodd wzmaoniaesa doproaradr.aJv na 
we.ltfcie aapifolo s< nusoidalne 45 « nV b ozpstotliwofol 1 Hi - 
50 MHz . ■» oalya zakpezi<j oc^statllwodei in wyj^olu wzaacnla- 
©za pewinian utrsymywad alp sygnal proatok*tny apelniajncy 
waruakl dla posiomdw logieznyah wyjsoia fTL. Waat^paic naleiy 
gpmiatd day klBtid*'*" * aa-piy'ola tyln*i Jaat 

wcldnifty. Zmierzyi aieraikiem uaiweraalnyx naplpei* atolt 
na kolaktorae traasy store PI /piyta gkdang^, ktdrego wartoid 
powinna wyaosid 0*1 7 $0,1 7. 

Przeprowadzid kontrol« dzialaaln pKyrawidu w aaetfpu^ay 
aposdb i 












- wolaxM klawii* • KOTTCROLk « 










i * 

- wcLan^i kiawla* " 1 as " 

prayrz^d dzialo popmania to powiaian aliesad oepaiotli • 
wo id Ic'tfHs. Podobnia ntlafty aprawdLzid daisXania przyrZRdn 
na pbzoatalyob c^aaaoh otwarcia bramki 10 na, 100 na. Is, 






10 a i 100 a. Przyrwjd powinlan 






ea$atotllw©doi 










zgodnic a o$is«m nad Jclawieaanl . 7 

Dla aprwdsaaia p rz yr r ^du z autonatyc nya vybieranlaa caaeu 
Otwarc^n bvaaki nalady : 

- 

• wci«w*4 klawiM " MBO • 

- dokqczyd do wajJeia naplgclc alntwoidalne prxuctrajano 
w aakresle eafatotliwodoi 1 Ha - 50 HR* 

id vr ,«0.* w C a tj 
sprawdzid cay przyrZRd pracohodBl autonatyeanie na kolajn# 
podsaknesy agodnic z t-abalq 2 podan^ niaej. 

Tabula 2. 




















_n~ 




1.0 Ha - 7999.9 H . 
^O00 Ha- 7 9S9S Hz 

30.00 kHz - 799.99 kHz 

z - 7999 

9000 kHz - 50000 kHz 







1 1 pumnQU* sAf prey**** me prsoitfa popraatio nalesy uat»wl£ 
prr.eiQofcalJc tak Jot din pr*ojf a rpotoya a* 1 *i«raai «4 ssaod* 

podiiteayd pr*r/*5d t&k by axoin*. bylo nia dotyW do moy 
prayr^dn, If «*B>«*rei© o&i*r ^imia pt^«-»olu od lie# y uklad IC«!1 
?: ayj^d 5 i 12 poainlan wyaylad lupulsy kaaujqca. 

Po ukasonraaiu obi* bvamkX, '/*bw 54 101 a/ breraka ^ 6 ma 1 
braa&n ajrttadu podat&ay oaa#u poodnny bye otmile. Joial -f.aJc 
ai« J«at to dlf "%5* -aid &k6w*i oal'fcy snukad praycjgmy * 

podotawy twonu w tora* IC2S, IC20, IC2J- Jaioli nbi« bra*;:.: 

' dp-pawiid 1 prxapuocc^uju iiapuia/ to nulery sauk*£ 

^rayeayny a ulcladst© podatawy eaatm tan* n*l«iy sprawdei£ 
dai j l a ll c « a y a t o fcli'.tb .1© i /ob^rudy XC1 - 10? / oma ilkl**4y gano- 

pa mlao prr»w : diowoticl daiaiauia. ulci-du podataay oaadu, 
br<ttfcl irJ.d "aayfctt^H aifvpo uylywie a«lo§o o«*au /otwarcta 
/ to nalo* 

‘‘ P^’ypSdku gdy proyrafd procure poprtrmla no wybif-raniu i 
ryosaya, ifttauiftot nie eheo datdJUui w relimio air*ooaty*sny»a 
to naiodjr aprawdaid o jy » pwJctn Z Uocntka ?»yes*rtki I it^uls 

Sdy liosa 













0«|ali t«k to tra«ba opmardnU drcg<* X0t? f I*£3, 1017, X320. 
T ;*oli limnsa <1 2 tain. ^oWvmo nraJ- wvborne MMtenvu 



prayrt^d dziala ^ardwno pr^y wyborac rpesnyta jak 
1 *utor.« ty q a riya , ala axaprnvrldfem a trskaauje ^©dnefitk^ naloty 















ap trn Ip ii Ok/ Aokodft ICJO liosy orwridlowo lapulay p^sycho- 
doiieo e IC15 uttadu podataoy wsoau. Joteli cjcwU Usial© 
proaidiooo to aalady •prwd*i ? pamtgd XC10, obvrfd IG13 ore. 
XC27 l diody 09-010. W fypadld braJni oyJniQtlaftta nnpo^niopiia 
Uoanikc u*l*iy.epr*wd»ic IOlf, 102b, IC24. Saatcpnie nalofey 
pCHir^qayd do At 10 ECiz petri or. girt© til trade! uftewiony 

»» 50 SH^ 1 pcd* 30 #y ' go do jsataado wgrjlpiooo^.o. 





OevBtodeioialorz ustatrio na prfeop autouatyojsnd 1 c^onileln 
*W3taanyD k20 u«ta#id tak uy Ucaaik wak ftsyw*> 

90.300 UHx« Po cjsjbb przoi^c'jyd 0 a t o i e i and. e 1*2 ah pr<*ot 
vyevn<\ aybiai'ijdp 1 jw i us t arid opar.ifk aost^vuy R21 tak, 
aby Uoanlk rd*ni sd aoitaaq^b 50*000 MHs. 
d pra/podku ^at^piania oooylacji na rbocwh jy 0 *nai^ 
w*|fO ae w^aacnliwsec aalaiiy «no:^ o.*p9uj koudwaatory 6200, lab 
C203 ao pity too iu.asaik SfeiMusaiaoa /x>y«* ’;0-5343-433/. 
Thxrto&c pojwaciciai kaadana&tordv poataoa satttawiu alp w 
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4* Bndania koAcc-wo 



























Jaioll pryyrwjd detain -pojratrale pwjr po*yiseya n r.z$pnyx 



bafli-vOiu, unl«&/ epxawdnlo go rgodnia a Naruq "akiwlowa 
'lV77/lLA2XI>-Or>1 /0043 , * 
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9. Podded preyrsqd lOO.#>d»innenm atnrsortiu a^aeatepaia npmedeid 

ckara 2.2.1 . K 
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